
河源济民医院  血液净化治疗记录单
姓 名:  邓娥 性 别: 女 年 龄: 71 岁 透析号/住院号:  032 /无 治疗日期:  2023-09-08

诊 断:  慢性肾脏病5期 维持性血液透析 透析频率:  3 次/周 第 756 次透析 透析机号: A6

一

般

情

况

入科方式:  步行  扶行  轮椅  平车 意识:  清醒  嗜睡  昏迷  模糊 感染:  有    无  

生命体征： 体温:  36.1 ℃ 脉搏:  81 次/分 血压: 108/ 72 mmHg

导管口:  干洁   红肿   分泌物   渗血 打折:  有    无 尿量:  ml

内瘘评估: 震颤:  存在   减弱   不存在 外露:  1 cm 内瘘皮肤情况:  正常   瘀斑   红   肿

活动性出血:  无  牙龈出血    消化道出血    皮下瘀斑    女性经期    血尿    眼结膜出血 其它  

血管通路:  自体内瘘    人造血管    直穿    锁骨下    颈内静脉   （  长期   临时 ）  股静脉  

特殊处理情况:

专
科
记
录

干体重:  45.7 Kg 透前体重:  47.4 Kg 衣物重:  0 Kg 计划治疗时间:  4 h  0 min 血流量:  230 ml/min

计划超滤总量:  1.7 L 置换方式:  前置换   后置换 置换量:  / L 透析方式:  HD  HDF  HP  HD+HP

肝素:  低分子: (  钙  钠 )   3000 iu  无肝素  普通肝素: 首剂  iu 追加  iu/h 总量:  iu

透析液配方:  钙 (  1.25  1.5 ) mmol/L  钾 (  2.0  2.5 ) mmol/L 透析器型号:  NV-1.8T
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  07:24  108/ 72  81  36.1  20  200  78  66   141  14.1  36.5      杨卫娴

  08:24  106/ 72  82   20  200  80  62  0.54  141  14.1  36.5      陈珊

  09:24  103/ 76  88   20  200  80  65  1.08  141  14.1  36.5      陈珊

  10:24  110/ 79  80   20  200  83  61  1.6  141  14.1  36.5      杨卫娴

  11:24  115/ 76  85  36.3  20  200  85  67  1.9  141  14.1  36.5      杨卫娴

  /                

  /                

医

嘱

内

容

时间 医嘱内容 医生签名 执行人/核对人 时间

07:00 小换药（置管处） (1次)    1次 1次 透析后 王志文 杨卫娴 / 张惠梅 11:24

07:00 肝素钠注射剂 (2ml:1.25万U/支)    1支 0.63万U 导管封管 透析后立即 王志文 杨卫娴 / 张惠梅 11:24

07:00 --->  0.9%氯化钠注射液 (0.9%*10ml/支)    1支 5ml 王志文 杨卫娴 / 张惠梅 11:24

导管封管 透析后立即 /

07:00 0.9%氯化钠注射液 (1000ml)    1000ml 1000ml 透析前循管 透析前 王志文 杨卫娴 / 张惠梅 07:00

07:00 ---> 0.9%氯化钠注射液 (500ml)    500ml 500ml 王志文 杨卫娴 / 张惠梅 07:00

透析前循管 透析前 /

07:00 左卡尼汀注射液 (5ml:1.0gg)    1支 1g 静脉注射 透析后立即 王志文 杨卫娴 / 张惠梅 11:24

/

透

后

评

估

内瘘震颤:  存在  减弱  不存在 导管:  通畅   A堵塞   V堵塞 

拔针后穿刺点渗血:  有  无 穿刺处血肿:  有  无 中心静脉封管: 肝素: A端  1.2 ml V端  1.3 ml

透析并发症:  无  头晕  头痛  呕吐  低血压  发热  抽搐  高血压  心律失常 其他:  

凝血: 透析器:  无  +  + +  + + +

静脉管道:  无  +  + +  + + + 动脉管道:  无  +  + +  + + +

透后体重:  45.6 Kg 实际超滤总量  1.7 L 实际治疗时间  4 h  0 min

透析小结:  透析过程平稳,无不适主诉,顺利结束透析。

医生   王志文 穿刺护士   张惠梅 核对护士   陈珊 看机护士   杨卫娴 下机护士   杨卫娴
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